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Hasznéalati utasitas

Altalanos eszkdz kifejezés Termék név
Akrilgyanta fogak NEWACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERAAC, FLATAC
Kompozit miigyanta fogak EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERAPX
SOLUUT PX, CROWN PX,
Akrilgyanta fogak (FX) FX ANTERIOR, FXPOSTERIOR, EFUCERAFX
Akrilgyanta fogak (NS) CROWN NS, EFUCERANS

[ Rendeltetésszerii hasznilat] Kész miigyanta miifogak fogp6tlasokhoz
[Hasznalati javallat] Fogvesztés
[ Célzott népesség] Azoknak, akiknek részleges vagy teljes fogsorra van sziikségiik
[Rendeltetett felnasznal6] Fogsorokat készitd fogorvosok vagy fogtechnikusok
[Ellenjavallatok] MMA-allergias betegeknél torténd alkalmazas
[Varhato klinikai hatas] ~Arra szamithat, hogy végre képes lesz ragni az ételt.
[ Teljesitmény jellemzék] Megfelel az ISO 22112: 2017 Fogészat — Miifogak fogpotlasokhoz,
Es keménység; 21Hv0,2 vagy tébb (zomanc) csak kompozit miigyanta fogak
[A fogsorkészités utani fertétlenitési modszer] A fogsor elkésziilte utin ultrahangos tisztitassal tavolitsa el a szennyezddéseket, és
fert6tlenitse a kereskedelemben kaphato fogsortisztito oldattal.

[Hasznalati utasitas]
1. Aprotézis készitése: A valasztott gyartasi modtél fligg.
2. Polirozési madszer: Polirozas gyémantpasztaval vagy mas csiszoldanyaggal ecsettel vagy ronggyal.

[Vlgyazat]
Nem tapad a miifogsor alap gyantajahoz, kivéve a por és folyékony tipusu akrilgyantat. Ezért elddolgozza a mifogsor alapgyanta
készitdjének kijelolt modszere szerint.
2. Kompozit miigyanta fogak esetén: Ne haszndljon erds ligos (ph10-nél nagyobb) gipszold6 anyagokat vagy miifogsor-tisztitdszereket. A
kompozit fogak zavarossa valhatnak. A YAMAHACHI DENTAL ,,Break” a gipszold6 anyagokhoz ajanlott.
3. A szajban fellép6 pigmentfoltok (cigifiist, stb.) elszinezddésének eltavolitasahoz vigyen fel poliroz6 homokot, polirozza le miifogsor
kefével, majd vigyen fel fényez6anyagot, és puha sortéjii kefével polirozza.
Ne rogzitse ideiglenesen a gyantafogakat cianoakrilat alapu szuperragasztoval. A mifogsor polimerizalas utani kiszedésekor a miigyanta
fogak fellilete levalhat vagy eltorhet.
Az alakjavitas utan a teriletet alaposan le kell csiszolni.
Ne 6rélje 6ssze tilzottan a terméket, mert kart okozhat.
A fog alapsikjan alametszést kell kialakitani, ha sziikséges, hogy megerésitsiik a fogsor alapjaval valo kotést.
Ovatosan kezelje a gipszcsipeszt a fogsor kiasasakor, hogy elkeriilje a fogsor alapjanak esetleges karosodasat.
A por belélegzésének elkeriilése érdekében polirozaskor mindig hasznaljon maszkot és porgytijtot.
10. Tisztitsa meg a fogsort, miel6tt a paciensre helyezi.
11. Kérjlk, utasitsa a betegeket, hogy a fogsort eltavolitas utan a viz alatt tartsak, hogy elkertljék a deformaciot.
12. Kérjik, javasolja a betegeknek, hogy rendszeresen latogassak meg fogorvosukat, mivel a gyantafogak elhasznalédnak a hasznalat soran.
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[Fontos megjegyzés]
1. Haabetegen tulérzékenységi tiinetek jelentkeznek, hagyja abba az anyag hasznalatat és azonnal forduljon orvoshoz.

2. Ha a fogorvos vagy a laboratériumi technikus a ttlérzékenység barmilyen tiinetét mutatja, hagyja abba az anyag hasznalatat, és azonnal
forduljon orvoshoz.

3. Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik kordbban talérzékenységet tapasztaltak, példaul kiiitéseket, bérgyulladast és viszketést metakril
monomerekkel.

4. (Ujrahasznalat veszélyei) A gyantafogak Ujrafelhasznalasa esetén fennall a szaj egészségének romlasanak veszélye a hibas elzar6dasi
gyantafogak hasznalata miatt. Fennall a fert6zés veszélye is.

5. (A felhasznalénak és/vagy a paciensnek) Az eszkdzzel kapcsolatban bekdvetkezett minden stlyos eseményt jelenteni kell a gyartonak és a
felhasznal6 és/vagy beteg székhelye szerinti tagallam illetékes hatésaganak.

[Tarolas]
Mivel az akrilgyanta gytlékony, h6- és gytjtoforrastol, valamint kozvetlen napfénytdl tavol kell tarolni.
Megfelelden tarolja és vezérelje, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozza.

[Artalmatlanitasi informéciok]
Az orvostechnikai eszk6zok artalmatlanitasanal tartsa be annak az orszagnak a hulladékkezelési el6irasait és torvényeit, ahol azokat
artalmatlanitja.

[Potencialis veszélyl
Ez a termék allergias reakcidkat, példaul kiiitéseket és dermatitiszt okozhat.

[El6alitas] c ® @ <.
/
YAMAHACHI DENTAL MFG,CO, 16 \ M D

54-1 Ochigara,Nishiura-Cho,Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764 Obells S A
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp; @ Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Web: www.yamahachi-dental.co.jp

2023.12 (Rev.6)



